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RESUMO 
A tomografia computorizada (TC) é um método de obtenção de diagnóstico por 
imagem mais utilizado em todo o mundo e em constante crescimento. 
A Tomografia Computorizada desempenha um papel relevante na avaliação 
morfológica e funcional das patologias torácicas. Em consonância, o crescente 
aumento da realização dos referidos exames conflui com a necessidade de otimização 
de protocolos de realização, no que refere à dose de exposição à radiação ionizante, 
sem perda significativa da qualidade da imagem. 
O objetivo deste trabalho é a partir do protocolo de TC de Tórax existente no serviço 
de Imagiologia do Hospital Pulido Valente efetuado com 120 kV e 150 mAs, realizar 
uma otimização deste protocolo com o propósito de reduzir a dose de exposição. 
O estudo foi desenvolvido no serviço de Imagiologia do Hospital Pulido Valente, num 
tomógrafo Philips Brilliance Multislice de 16 cortes. Utilizou-se o fantoma Catphan® 
500, para obtenção de imagens dos vários módulos que o compõem, variando a 
diferença de potencial da ampola entre 90 kV (Kilovolt) e 140 kV e a carga elétrica do 
feixe de radiação entre 100 mAs (miliampere segundo) e 250 mAs. 
Resulta, assim, um protocolo otimizado para a realização de TC torácica com 
diferença de potencial elétrico de 120 kV, valor igual ao protocolo inicial, e a carga 
elétrica da ampola reduzida para os 100 mAs. Deste modo consegue-se diminuir o 
valor de CTDIVol (Índice de dose em Tomografia Computorizada; volume) de 11,6 mGy 
para 7,8 mGy, o que equivale a uma redução de dose absorvida de 32,759%, sem 
perda significativa de qualidade da imagem. 
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ABSTRACT 
The computerized tomography (CT) is one of the most utilized diagnosis method 
obtained by image and is still in constant growth.   
The Computed Tomography plays an important role in the morphological and functional 
assessment of thoracic pathologies. Correspondingly, the continuous increase in the 
realization of these investigations converges with the need to optimize the associated 
protocols, in what concerns the ionizing radiation exposure, without significant loss of 
image quality. 
The objective of this study is from the CT protocol in the Chest Imaging service, in 
Hospital Pulido Valente, performed with 120 kV and 150 mAs, realize an optimization 
of this protocol in order to reduce the exposure dose. 
This study was developed in the service of Imaging in Hospital Pulido Valente, in a 
Multislice CT scanner Philips Brilliance of 16 cuts. It was used the phantom Catphan ® 
500, to obtain several images of the various modules that comprise it, by varying the 
potential difference between the bulb 90 kV (kilovolt) and 140 kV and the electric 
charge of the radiation beam, between 100 mAs (milliampere seconds) and 250 mAs. 
Result at the end, an optimized protocol for performing a CT chest with an electric 
potential difference of 120 kV, a value that is equal to the initial protocol, and the 
electric charge of the bulb reduced to 100 mAs. By this way it is reduced the value of 
CTDIVol (Dose Index Computer Tomography, volume) from 11.6 mGy to 7.8 mGy, 
which is equivalent to a reduction of the absorbed dose of 32.759%, without significant 
loss of image quality. 
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1.– INTRODUÇÃO 
1.1 – Tomografia Computorizada 
 
O aparecimento da tomografia computadorizada (TC) revolucionou a radiologia 
diagnóstica7. A tomografia computorizada  é um método de obtenção de diagnóstico 
por imagem mais utilizado em todo o mundo e em constante crescimento1.  
Para o crescimento do número de exames contribuem vários factores, como por 
exemplo a evolução dos equipamentos, diminuindo cada vez mais o tempo de 
aquisição, um aumento de indicações clínicas para efectuar este tipo de exames, e um 
aumento da quantidade dos equipamentos diminuindo o custo dos exames. 
Esta técnica permite obter imagens do corpo humano para fins de diagnóstico, permite 
visualizar estruturas anatómicas, no plano sagital, coronal e axial1. 
Este método envolve a exposição do ser humano a radiações ionizantes, sendo por 
isso necessário ponderar entre os seus benefícios e prejuízos. Apesar dos benefícios 
é uma técnica com elevada dose, comparada com outros métodos de imagem2.  
Organizações e Instituições internacionais como a Comissão Internacional para a 
Proteção Radiológica (ICRP) 3, têm-se preocupado com a proteção dos pacientes que 
efetuam exames radiológicos. Estes devem-se basear nos princípios da “justificação “e 
da “otimização”, ou seja os benefícios devem exceder os riscos causados pela 
radiação3. Como consequência da utilização da TC nas práticas médicas a dose a que 
estão expostos os pacientes tem vindo a aumentar significativamente3,4.  
Pode-se reduzir a dose nos sistemas de tomografia computorizada multicorte (TCMD), 
mas depende de como o sistema é utilizado5. 
É importante que os operadores de sistemas de TC compreendam a relação entre a 
dose do paciente e a qualidade de imagem e ter consciência de que muitas vezes a 
qualidade da imagem é superior ao necessário para a confiança no diagnóstico5. 
Na prática diária, a otimização do nível de exposição pode ser realizada manualmente 
pelo operador, ajustando os parâmetros de aquisição ao tamanho do paciente. Ao 
obtermos uma imagem de baixa qualidade, mas aceitável para diagnóstico estamos 
também a fazer otimização da dose6. A crescente exposição à radiação na população 
pode ser um problema de saúde pública7.  
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O aparecimento da TC em 1970 revolucionou o diagnóstico radiológico e aumentou 
rapidamente o número de exames tomográficos7, tornando-se essencial para o 
diagnóstico por imagem. As evoluções da tecnologia nos equipamentos trouxeram 
uma melhoria na qualidade de imagem e na velocidade de aquisição dos exames8. 
O primeiro tomógrafo desenvolvido por Hounsfield, denominado EMI scanner Mark 
veio dar origem á primeira geração de TC, inicialmente utilizado para exames ao 
crânio8.  
Os equipamentos de TC têm vindo a evoluir muito rapidamente, e em 1989 apareceu a 
tomografia computorizada helicoidal, que permite efetuar um exame numa única 
apneia inspiratória, e aquisição de imagens em 3D8.  
A aquisição da imagem é feita fazendo deslizar a mesa de forma contínua 
conseguindo-se assim realizar estudos dinâmicos em tempos muito reduzidos8. 
Esta tecnologia tende a evoluir cada vez mais e em 1992 aparecem os primeiros 
tomógrafos de Tomografia Computorizada multidetetores (MDCT) que usam vários 
conjuntos de filas de detetores paralelos. Estes equipamentos são muito rápidos e 
permitem obter imagens de um grande volume, em tempos muito curtos, o que torna 
possível estudos cardiovasculares, exames pediátricos, ou realizar exames a 
pacientes que necessitam de tempos de exposição muito rápidos9.  
Os tempos de rotação muito rápida, e a cobertura de um grande volume originam 
reconstruções multiplanares e 3D com menos artefactos, estas vantagens levaram ao 
desenvolvimento da fluoroscopia em TC e à endoscopia virtual8.  
Outra vantagem é a de obter um elevado número de cortes finos rapidamente. A 
desvantagem é o elevado número de imagens obtidas e o seu processamento9.  
 
As figuras nº1.1.1 e 1.1.2, mostram exemplos de imagens adquiridas durante a 
realização de um exame de TC ao Tórax. 
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Figura nº 1.1. 1 Imagem de scanograma de uma TC de Tórax 
Nestas imagens efetua-se a programação dos cortes que dão origem à imagem, para a realização do 
exame de TC do Tórax. Estas imagens foram adquiridas no hospital Pulido Valente. 
 
A  B  
Figura nº 1.1. 2 Imagens de TC de Tórax 
A-Cortes axiais com visualização do mediastino B- Visualização de parênquima pulmonar (pulmão). 
Estas imagens foram adquiridas no hospital Pulido Valente. 
 
1.2 – Motivação e Objectivos 
 
Os desenvolvimentos recentes na TC, e o aumento do número de exames de 
tomografia computorizada, têm levantado várias questões sobre a otimização da 
imagem e a dose para o paciente10. Vários estudos foram efetuados, por exemplo os 
autores Dalmazo J, Elias Jr J11 realizaram um estudo utilizando um fantoma para 
medir a dose absorvida através do CTDIvol (Índice de dose em Tomografia 
Computorizada; volume) dos protocolos de TC crânio, tórax e abdómen, utilizados por 
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rotina. A partir deste protocolo propuseram a variação dos parâmetros de kV e mAs 
aplicados ao tubo, e mediram o CTDIvol para cada alteração de parâmetros proposta. 
As imagens foram avaliadas quantitativamente medindo a variação do ruído quântico 
na região central do fantoma estabelecendo o limite de 1%, e qualitativamente por três 
radiologistas que avaliaram as imagens obtidas através da resolução espacial e o 
contraste de alta resolução utilizando zoom (aumento da imagem) e ferramentas de 
manipulação digital da imagem (Windows e Level).  
Neste estudo concluíram que se pode reduzir os níveis de dose de radiação entre 
3,8% e 34,4%, em relação aos protocolos utilizados por rotina, mantendo o ruído em 
níveis aceitáveis, exceto o tórax que obteve um nível de ruído mais elevado, 1,6 %, 
pelo que não houve proposta de redução de dose para o protocolo de TC de Tórax.  
Os autores12 Jee-Eun K e outros efetuaram exames de TC de tórax com modelação de 
dose. Este estudo foi realizado em 120 crianças em anos diferentes, utilizando 30 
crianças com peso inferior a 15 kg e outras 30 com peso entre 15 e 60 kg e com 
diferentes parâmetros técnicos (kV e mAs). 
Em 2006, utilizaram 120 kV e 65 mAs, em 2008, 80 kV e 55 mAs para crianças de 
peso inferior a 15 kg, e utilizaram 100 kV e 55 mAs, em crianças com peso entre 15 a 
60 kg.  
As doses foram comparadas através do CTDIVol e DLP (Produto dose comprimento), 
calculada pelo equipamento. A qualidade da imagem foi avaliada através do ruído 
medindo as unidades de Hounsfield, artefactos e precisão, para diagnóstico, nas 
janelas de mediastino e pulmão ao nível do arco aórtico usando uma escala de 1 a 5 e 
avaliados por dois médicos. 
Verificaram que em 2008 a dose (CTDI) diminuiu cerca de 73% a 75%, 
comparativamente com 2006. O ruído em 2008 aumentou 55% para as crianças com 
menos peso e 49% nas crianças de peso entre 15 a 60 kg. A qualidade da imagem foi 
considerada de suficiente a boa. 
Concluíram que alterar a corrente do tubo (kV) com base no peso do paciente e 
mantendo os mAs baixos é o método mais direto e eficaz para reduzir 
significativamente a dose enquanto que a qualidade da imagem se manteve aceitável. 
 
Apesar dos exames de TC serem realizados com menor frequência em relação à 
radiografia, a TC é responsável por cerca de 68 % da dose coletiva.13 
As autoridades reguladoras Internacionais investigam formas para reduzir a exposição 
do paciente otimizando protocolos. A justificação, otimização e desenvolvimento de 
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valores de dose de referência são particularmente importantes principalmente em 
pediatria13  
É desejável otimizar a imagem dos exames de Tomografia Computorizada com o 
objetivo de tentar diminuir sempre que possível a dose de radiação, desde que a 
qualidade da imagem seja adequada para a elaboração de um bom diagnóstico. 
Desta forma, com este trabalho, pretende-se otimizar a imagem no exame de TC de 
Tórax, tendo em consideração que o número de pedidos destes exames tem vindo a 
aumentar consideravelmente. 
A partir do protocolo de TC de Tórax utilizado atualmente no Centro Hospitalar Lisboa 
Norte (Hospital Pulido Valente), pretende-se dar um contributo para melhorar esse 
protocolo de forma a otimizar a dose de radiação sem prejuízo para o doente. 
Vamos utilizar o fantoma Catphan® 500 e adquirir imagens dos vários módulos deste 
fantoma, variando alguns parâmetros, como por exemplo a diferença de potencial da 
ampola (kV) e a carga elétrica do feixe (mAs) e obter imagens aceitáveis para um bom 
diagnóstico, com redução da dose de exposição. 
Este trabalho vai ser realizado numa TC Philips Brilliance multislice de 16 cortes, 
instalada no Centro Hospitalar Lisboa Norte, Hospital Pulido Valente. 
Torna-se pertinente a realização deste trabalho, visto este Hospital ser Pneumológico 
e existir um elevado número de exames de TC de Tórax.  
Independentemente do tipo de patologia, os protocolos utilizados são aplicados a 
todos os exames de TC de Tórax. 
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2. – CONCEITOS FUNDAMENTAIS 
2.1 - Formação da imagem em Tomografia Computorizada 
 
Nos equipamentos de TC a imagem é reconstruída a partir de projeções 2D obtidas 
durante o varrimento, e apresentadas numa matriz. Esta matriz é formada por pixels, 
(picture element) aos quais corresponde um número diferente, denominados de 
números de TC, ou unidades de Hounsfield (UH), visíveis no monitor como um nível 
de brilho, formando uma escala de cinzentos. Os números de TC vão desde -1000 que 
corresponde ao ar, até +1000 para a densidade do osso. A escala de diferentes tons 
de cinzento depende da densidade dos tecidos14,15. Os números de TC estão 
relacionados com o coeficiente médio de atenuação dos tecidos14 e dependem da 
densidade e espessura das estruturas atravessadas15. O pixel é a representação 
bidimensional de um elemento de volume, a que se chama voxel (Volume element), 
cuja terceira dimensão corresponde à espessura do corte efectuado14. 
 
A  B  
 
Figura nº 2.1.1 Representação de uma matriz e voxel 
A - Mostra uma matriz, onde se podem observar os pixéis que a constituem. B - Representa o pulmão e 
mostra o voxel
16
. 
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A figura nº 2.1.2 mostra a escala de Hounsfield, onde podemos observar os valores 
dos números de TC para as diferentes estruturas do corpo. 
 
 
 
Figura nº 2. 1.2 Escala de Hounsfield 
Números de TC para as diferentes estruturas do corpo (Escala de Hounsfield)
17
. 
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2.2 - Parâmetros de qualidade da imagem 
 
 
Cada vez mais se torna importante fazer um controlo de qualidade da imagem obtida 
nos equipamentos de TC, para obter um diagnóstico mais preciso.  
São utilizados cinco parâmetros para medir a qualidade da imagem: a resolução 
espacial, resolução de baixo contraste, ruído, linearidade e uniformidade14. Estes 
parâmetros são avaliados através de fantomas.  
 
 
2.2.1 - Resolução espacial 
 
A resolução espacial da imagem representa o detalhe, ou seja é a distância mínima 
entre dois pontos de um objeto que se conseguem distinguir, mesmo que estes pontos 
se tornem mais pequenos. Esta distância não deve ser inferior às dimensões do 
pixel18. 
A grandeza para medir e quantificar a resolução espacial é a frequência espacial, 
normalmente em unidades de pares de linhas por unidade de distância. (pl / cm)14. 
 
                                         Um par de linhas 
 
 
Figura nº 2.2.1 Resolução espacial
14, 19 
Resolução espacial é obtida a partir da observação do número de pares de linhas por centímetro 
(pl/cm)
14,19
. 
 
 
2.2.2 - Resolução de baixo contraste 
 
A resolução de baixo contraste é a capacidade de visualizar e distinguir duas 
estruturas com densidades semelhantes e está relacionada com o ruído. Quanto maior 
o ruído da imagem, mais difícil é a deteção de um objeto de baixo contraste, o que 
pode prejudicar a deteção de lesões. Na TC este parâmetro é a capacidade de 
mostrar variações de coeficiente de atenuação linear muito pequenas. O tamanho da 
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estrutura que é visível depende do nível de contraste dessa estrutura em relação ao 
fundo, por exemplo um nódulo num tórax é mais visível do que no fígado14,16. Quanto 
menor é o contraste é mais difícil, diferenciar duas regiões vizinhas20. 
 
2.2.3 - Ruído 
 
Todos os pixels da imagem deveriam apresentar o mesmo número de TC para que na 
imagem não existisse ruído. As variações aleatórias destes valores podem dar origem 
ao ruído na imagem. 
O ruído depende de vários fatores, entre eles, o tamanho do pixel, espessura de corte, 
kV que vai implicar a dose no paciente, filtração e eficiência do detetor 14, 19 
 
 
2.2.4 – Calibração e Linearidade dos números de TC 
 
Para que o valor do número de TC da água seja zero, e cada tecido tenha o número 
de TC correto, é necessário fazer a calibração dos equipamentos de TC. 
Um desvio de linearidade, indica que pode haver falha no funcionamento do 
equipamento 14, 19 
.  
 
2.2.5 - Uniformidade 
 
Se um objeto é uniforme, por exemplo a água, todos os pixels que formam a imagem 
devem ter o mesmo valor. Isto significa que se o equipamento estiver ajustado de 
forma adequada, o desvio padrão dos valores dos números de TC deve ser igual a 
zero 14. 
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2.3 – Parâmetros de Dosimetria em Tomografia Computorizada 
 
Na TC são utilizadas grandezas específicas para medir e expressar a dose de 
radiação. As principais grandezas são: 
 
 
2.3.1 – CTDI 
 
O parâmetro mais específico e usado para estimar e minimizar a dose na TC é o CTDI 
(Computed Tomography Dose Index)19, 21, 22, que é a soma da dose absorvida num 
único corte axial e a dose dispersa. 
O CTDI é obtido pelo integral da dose absorvida ao longo do eixo Z, dividido pela 
espessura do corte. A unidade utilizada para medir é o Gy (gray)21. A fórmula abaixo 
descrita mostra como é calculado o CTDI.  
  
     
 
  
       
  
  
                                        
 
A figura nº 2.3.1 mostra o perfil de dose de radiação. As caudas do perfil de dose são 
causadas pela divergência dos raios x e por radiação dispersa23. O valor máximo do 
perfil de dose de radiação chama-se dose de pico23. 
 
 
Figura nº 2.3. 1 Ilustração do CTDI
23 
A ilustração do CTDI é considerada a dose absorvida no corte, incluindo a dispersão exterior ao corte
23
. 
 
 
  
Espessura de corte 
 
 
 
 
 
Dispersão do exterior do 
corte 
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2.3.2 - CTDI100 
 
Normalmente as câmaras de ionização para medir o CTDI têm um comprimento de 
100 mm, devendo-se colocar a câmara centrada com o corte em estudo 21. 
A unidade de medida é o Gy (gray). Matematicamente o CTDI100 é definido pela 
seguinte equação.  
 
        
 
  
                                       
     
     
 
 
Na figura nº 2.3.2 podemos observar um fantoma para a medição do CTDI100. 
 
 
 
Figura nº 2.3. 2 Fantoma e câmara de ionização para medição do CTDI100
22
. 
 
2.3.3 - CTDI w  
 
A medição do CTDIw (ponderado) realiza-se num fantoma apropriado, normalmente de 
acrílico. Um dos métodos para calcular o CTDI é colocar câmaras de ionização no 
centro e periferia de um fantoma e verificar as diferenças das doses absorvidas, 
utilizando a soma ponderada dos valores CTDI centrais e periféricos21. 
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2.3.4 - CTDI vol 
 
A prática de exames de TC helicoidal têm vindo a aumentar, e obtêm-se muitos cortes 
sequenciais durante uma aquisição em espiral, pelo que é necessário tomar em 
consideração a relação entre o incremento da mesa e a rotação da ampola (pitch)21,22. 
Se o pitch for inferior à unidade vai haver sobreposição do feixe de raio-X, e a dose 
absorvida aumenta. O CTDIvol (volume) é definido pela expressão: 
  
        
     
     
                                        
 
Nos aparelhos de TC atuais antes de cada aquisição é mostrado o valor do índice de 
dose (CTDI vol) de acordo com os parâmetros seleccionados
21. 
 
 
2.3.5 - DLP  
 
Para calcular a dose absorvida durante a aquisição de um exame de TC, é necessário 
saber a extensão a estudar e multiplicá-la pelo valor do CTDI vol. 
Assim o DLP (Dose Length Product) indica a dose média de radiação absorvida em 
mGy.cm durante um exame completo21, 22. 
 
                                                                          
 
 
2.3.6 – Dose efectiva 
 
Dose efectiva é a média ponderada dos valores das doses equivalentes dos orgãos ou 
tecidos do corpo, onde o WT é o factor de ponderação dos tecidos ou orgãos e HT é a 
dose equivalente para cada orgão ou tecido. A unidade em que é expressa é o Sievert 
(J.Kg-1)18, 21 
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3.  EQUIPAMENTO E  SOFTWARE  
3.1 – Equipamento Tomografia Computorizada  
 
Como já foi referido, para efectuar as imagens pretendidas utilizou-se a TC Philips 
Brilliance multislice de 16 cortes (Figura nº 3.1), existente no Centro Hospitalar Lisboa 
Norte (Hospital Pulido Valente). 
 
 
Figura nº 3.1 Tomografia Computorizada Philips Brilliance multislice de 16 cortes
24
. 
 
A TC Philips Brilliance multislice de 16 cortes está equipada com monitor de 21 
polegadas com resolução de 1280×1024 pixéis para visualização das imagens25 As 
configurações dos detetores podem variar dependendo do protocolo utilizado e do 
exame a efetuar. 
Normalmente para o exame de TC de Tórax utiliza-se uma configuração de detetores 
de 16×0,75. 
A tabela nº 3.1 mostra a configuração de detetores que pode ser utilizada para os 
diferentes protocolos, bem como a espessura de corte que se pode utilizar para cada 
configuração dos detetores (por exemplo na primeira linha utilizam-se 16 detetores de 
1,5 mm cada), as espessuras de corte da imagem reconstruída e a espessura de 
irradiação para cada configuração de detetores25. 
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Tabela nº 3. 1 Relação entre as diferentes configurações dos detetores 
 
Configuração 
dos detetores 
Espessura de corte 
(mm) 
Espessura de 
irradiação (mm) 
16×1,5 2; 3; 5 24 
16×0,75 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 5 12 
8×3 3,5; 4,5; 7,5 24 
4×3 3,3; 4,5; 7,5 12 
4×1,5 2; 3; 5 6 
4×0,75 0,8; 1; 1,5; 2,3 3 
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3.2 - Protocolos utilizados  
 
O protocolo utilizado para o exame TC de Tórax no Hospital Pulido Valente (H.P.V.) foi 
acordado entre os operadores. Este protocolo é efetuado para todos os exames 
de tórax independentemente da patologia em estudo. Quando necessário, após 
esta aquisição pode-se efetuar outro protocolo para visualizar patologias 
específicas, ou quando existe dúvida nas imagens obtidas. A tabela seguinte 
apresenta os parâmetros técnicos do protocolo utilizado. 
 
Tabela nº 3. 2 Protocolo utilizado no exame de TC de Tórax no Hospital Pulido Valente. 
 
TC Tórax Protocolo 
Espessura de corte 5mm 
Potencial da ampola 120kV 
Carga elétrica 150mAs/rotação 
Reconstrução da imagem 
Resolução Lung Enhanced 
e Resolução Standard 
Filtros Filtro (L) e Filtro (B) 
 
 
Para melhorar a qualidade da imagem, adiciona-se um filtro padrão específico do 
equipamento. O filtro L utiliza-se para melhorar as imagens de pulmão e o filtro B para 
imagens de mediastino.  
(L) é um filtro mais nítido, dá-nos os valores de TC relativamente corretos, mesmo nos 
pequenos detalhes. É recomendado para imagens de pulmão com ruído baixo25. 
(B) é um filtro suavizado, nítido, mas com mais ruído. Recomendado para tórax 
(mediastino), abdómen e pélvis25. 
Além do filtro é necessário obter imagens com janelas (windowing) diferentes, porque 
o olho humano não consegue distinguir todos os níveis de cinzento (unidades de 
Hounsfield), pelo fato dos tecidos terem diferentes coeficientes de atenuação26  
No exame TC de Tórax as imagens são obtidas em duas janelas diferentes: A janela 
de mediastino e a janela de parênquima pulmonar (pulmão). 
16 
 
Na janela de pulmão (figura nº 3.2) apenas se visualiza o parênquima pulmonar, pelo 
fato de os números de TC serem baixos, a janela utilizada normalmente é de W = 
1500 (windows) e L = -500 (nível). Para visualizar mediastino (figura nº 3.2.1) 
utilizamos a janela de W 350 e L 30.  
Estas janelas podem ser alteradas, para melhor visualizar alguma patologia27. 
 
 
 
Figura nº 3. 2 Imagem de TC de Tórax com janela de pulmão e resolução Lung Enhanced. Imagem obtida 
no Hospital Pulido Valente. 
 
 
Figura nº 3.2. 1 Imagem de TC de Tórax com janela de mediastino e resolução Standard. Imagem obtida 
no Hospital Pulido Valente. 
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3-3 - Fantoma Catphan® 500 
 
O Catphan® 500 é um fantoma utilizado para desenvolver o potencial máximo do 
desempenho dos equipamentos de TC25,28 e implementar um programa de garantia de 
qualidade29. 
É possível efetuar testes de alinhamento, uniformidade, espessura de corte, números 
de TC, resolução espacial e baixo contraste. 
O fantoma é formado por 4 módulos: CTP 401, CTP 528, CTP 515, CTP 486, 
organizados com intervalos definidos28,19. 
 
 
 
 
 
 
Figura nº 3. 3 Fantoma Catphan® 500 e respetivos módulos
28
.  
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3.3.1 – CTP 401 
 
Este módulo verifica o alinhamento do laser da TC, a espessura de corte e a exatidão 
dos números de TC28,29. 
 
 
 
Figura nº 3.3. 1 Módulo CTP 401 e imagem adquirida durante os testes
28
. 
 
 
3.3.2  – CTP 528  
 
Este módulo verifica a resolução espacial, através de 21 conjuntos de par de 
linhas/cm. É medido visualmente, avaliando a resolução a partir da análise do 1º ao 
21º grupo de par de linhas/cm19,28.  
 
   
 
Figura nº 3.3. 2 Módulo CTP 528 e imagem adquirida durante os testes
28
. 
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3.3.3 – CTP 515  
 
Este módulo mede a resolução de baixo contraste. Esta resolução é determinada com 
objetos de dimensão superior (supra-slice) ou inferior (sub-slice) à espessura de 
corte28,29. Existem três níveis nominais de contraste: 0,3%; 0,5%; 1,0%. Cada nível é 
formado por vários Alvos (círculos) de diâmetros diferentes como mostra a figura nº 
3.3.3. Os Alvos de cada grupo de contraste são formados pelo mesmo material, para 
que o nível de contraste seja igual para todos os Alvos. 
 
 
 
Níveis nominais de contraste 
0,3 
0,5% 
1,0% 
 
 
 
 
 
Figura nº 3.3. 3 Módulo CTP 515
28
. 
Módulo CTP 515, com os níveis de contraste e o diâmetro dos Alvos supra-slice e Subslice
28
.e a imagem 
adquirida durante os testes efetuados para o estudo. 
  
Diâmetro dos Alvos 
 
Supra corte 
 
Subcorte 
 
2,0mm 3,0mm 
3,0mm 5,0mm 
4,0mm 7,0mm 
5,0mm 9,0mm 
6,0mm 
 
7,0mm 
 
8,0mm 
 
9,0mm 
 
15,0mm 
 
20 
 
3.3.4 – CTP 486 
 
Este módulo avalia a uniformidade dos números de TC. É constituído por um material 
uniforme com cerca de 2% da densidade da água. Também é utilizado para realizar as 
medições da uniformidade espacial, a média dos números de TC e o valor do ruído28.  
A uniformidade do sistema é avaliada através das medições efetuadas em diferentes 
locais através da colocação de uma ROI (Region of Interest)28 e comparação dos 
valores nas várias regiões. 
O valor do ruído é avaliado através do desvio padrão dos valores de TC.  
 
 
A B  
 
Figura nº 3.3.4 Módulo CTP 486
28
. 
Módulo CTP 486
17 
com o posicionamento dos ROIs para avaliar a uniformidade dos números de TC.e a 
imagem obtida do fantoma. 
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4 .-.PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Os testes realizados para este estudo foram efetuados segundo o protocolo do manual 
do fabricante do fantoma Catphan ® 500.  
A seguir são descritos os procedimentos para cada módulo do fantoma. 
O fantoma é colocado no fim da mesa da TC, com a caixa do fantoma aberta. Este  
deve ser alinhado com os lasers da Gantry, incidindo nos pontos brancos existentes 
nas partes  laterais e na parte superior do fantoma. Está concebido para que cada 
secção seja localizada de forma precisa na mesa da TC a partir do centro da primeira 
secção (CTP 401), visto que a distância entre os módulos são fixas28. 
Os valores de índice de dose CTDI foram obtidos a partir dos valores indicados pelo 
equipamento. Estes valores foram validados no momento das medições sendo 
verificados periodicamente no programa de controlo de qualidade do equipamento. 
Foram adquiridas imagens para as diferentes energias do feixe (90k kV, 120 kV,140 
kV), e em cada uma destas energias para várias cargas elétricas (100 mAs,150 mAs, 
200 mAs, 250 mAs). Para cada combinação de energia e carga elétrica foram 
adquiridas imagens com resolução Standard e resolução Lung Enhanced. 
 
 
4.1 - Alinhamento do fantoma 
 
O fantoma foi posicionado na mesa de exame da TC sem almofadas nem o 
acolchoamento da mesa. Para verificar o alinhamento do fantoma vamos fazer 
coincidir os lasers da gantry com os pontos brancos existentes no fantoma. Para 
verificar este alinhamento adquirimos uma imagem do módulo CTP 401.  
Este módulo é formado por 4 rampas de fios metálicos num ângulo de 23º da base até 
ao topo do módulo. Para que o fantoma esteja alinhado é necessário que estes fios 
estejam alinhados como mostra a figura nº 4.1. 
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Figura nº 4. 1 Módulo CTP 401
28
. 
Demonstra o alinhamento correto do fantoma, devido á simetria das quatro rampas (fios metálicos que se 
elevam a 23º da base até ao topo)
28
. 
 
Depois do fantoma alinhado procedemos à aquisição das imagens mantendo a 
espessura de corte, o Pitch, o FOV (campo de visão), e a matriz, variando a diferença 
de potencial da ampola (kV) e a carga elétrica do feixe (mAs). 
Vamos variar o potencial da ampola entre 90kV, 120kV e 140kV. Para cada um destes 
potenciais vamos fazer variar a carga elétrica do feixe entre 100 mAs, 150 mAs, 
200 mAs e 250 mAs, como se mostra na tabela nº 4.1. 
 
Tabela nº 4. 1 Parâmetros de aquisição utilizados para o estudo de TC de Tórax para resolução Standard 
e Lung Enhanced 
 
kV mAs 
Espessura 
de corte 
 
Pitch 
FOV 
(campo de 
visão) 
Matriz 
90 
100 
 
5mm 
 
1.183 
 
300mm 
 
768*768 
 
150 
200 
250 
120 
100 
150 
200 
250 
140 
100 
150 
200 
250 
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4.2 - Verificação dos números de TC 
 
Com o módulo CTP401, estudamos a linearidade dos números de TC. Neste fantoma 
encontramos quatro círculos contendo materiais diferentes, como Teflon, Acrílico, 
LDPE (low density polyethylene) ou seja polietileno de baixa densidade e o ar.  
 
 
 
Figura nº 4. 2 Imagem adquirida com o Módulo CTP 401 
Visualização dos diferentes materiais que constituem este Módulo. 
 
Cada material tem números de TC diferentes, e estes podem variar com a energia do 
feixe de radiação, densidade do meio, sistemas de calibração, tamanho, forma e 
composição do objeto28. Os números de TC destes materiais situam-se normalmente 
entre -1000 e +1000 (escala de Hounsfield), mas com as alterações das energias do 
feixe de radiação estes valores sofrem alterações 
Estes valores vão ser calculados através da expressão: 
 
        
            
     
                                    
 
Com esta fórmula calculamos os números de TC obtidos com o fantoma e 
comparamo-los com os números de TC obtidos a partir dos coeficientes de atenuação 
linear.1  
A média de energia do feixe de radiação para cada um dos materiais foi calculado a 
partir dos resultados obtidos dos números de TC.  
                                                             
1 Consultar manual do fantoma Catphan® 500
17  página 19. 
LDPE 
Ar 
Teflon 
Acrílico 
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4.3 – Resolução espacial 
 
A resolução espacial foi avaliada com o módulo CTP 528. Esta avaliação foi efetuada 
visualmente e tem como objetivo verificarmos quantos pares de linhas conseguimos 
visualizar. No entanto, esta avaliação pode ser subjetiva, porque depende do 
observador, o qual pode interpretar o número de pares de linhas distinguíveis, também 
depende da janela de visualização (Windows e Level). 
Para melhor analisar o número de pares de linhas/cm visíveis, optou-se por ampliar as 
imagens através de uma lente de aumento existente no software do equipamento onde 
as imagens foram analisadas. Os resultados obtidos permitiram correlacionar o 
número de pares de linhas/cm observadas com a dose, para cada potencial da ampola 
e carga elétrica do feixe (kV e mAs), e para a resolução Standard e resolução Lung 
Enhanced. 
  
 
 
Figura nº 4.3 Imagem adquirida com o Módulo CTP 528 
Este módulo é formado por 21 pares de linhas/cm. 
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4.4 – Resolução de baixo contraste 
 
Com o módulo CTP 515 estudamos a resolução de baixo contraste nas imagens 
adquiridas com os diferentes parâmetros. 
Este módulo é constituído por três níveis de contraste de 0,3%, 0,5% e 1% e por 
cilindros de altura maior que a espessura de corte, chamados de Supra-slice (maior 
que o corte) e de altura inferior Subslice (sub corte). 
A detetabilidade de baixo contraste normalmente é relacionada com o menor alvo que 
pode ser visto no módulo, ou seja, verifica-se qual o alvo mais pequeno ainda visível 
em cada nível de contraste (0,3%; 0,5%; 1,0%).  
A resolução de baixo contraste é afetada pelo ruído28, ao aumentar os mAs vamos ter 
um maior número de fotões28 que chegam aos detetores, o que significa um aumento 
da dose de radiação correspondendo a uma melhoria da qualidade da imagem por 
diminuição do ruído. 
Os dados obtidos permitiram a correlação da resolução de baixo contraste com a dose 
(CTDIVol).  
 
 
 
Figura nº 4. 4 Imagem adquirida com o Módulo CTP 515 
onde se podem observar os alvos em cada nível de contraste. 
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4.5. – Uniformidade 
 
Após as aquisições das imagens para determinar a uniformidade com o módulo CTP 
486, determinamos o número de TC em diferentes pontos da imagem, colocando um 
ROI (Region of Interest)28 no centro e quatro ROI em várias zonas periféricas, para 
todos os parâmetros técnicos. Para o ROI selecionado o equipamento dá-nos os 
valores do número de TC e o desvio padrão. 
 
A   B  
 
Figura nº 4. 5 Imagem do Módulo CTP 486 
A - Mostra a Imagem do Módulo CTP 486 adquirida. B - Imagem com os ROIs para determinação dos 
números de TC
28
. 
 
A Uniformidade pode ser medida pela determinação do valor máximo e mínimo dos 
números de TC, usando a seguinte equação:  
 
             
           
           
                                             
 
Com esta equação obtemos a uniformidade dos números de TC para as imagens 
recolhidas com os vários parâmetros de aquisição. Depois de obter os valores da 
uniformidade de contraste para cada imagem, relacionamos estes dados com a dose 
(CTDIVol). 
Como os ROIs colocados para efetuar a medição eram da mesma dimensão, 
avaliamos o ruido através do desvio padrão em função da dose para todos os 
parâmetros técnicos.  
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5 – RESULTADOS  
Para melhor compreensão dos dados obtidos efetuamos tabelas e gráficos que 
permitem a correlação com a dose (CTDIVol). 
 
5.1 Índice de dose 
 
A tabela nº 5.1.1 apresenta o índice de dose obtido em unidades de mGy.cm e a 
diferença de potencial da ampola aplicada (relacionada com a energia) e a carga 
elétrica do feixe de radiação. Como expectável, a dose aumenta com o aumento da 
energia do feixe e da carga elétrica kV e mAs. 
 
Tabela nº 5.1.1 Dose (CTDIVol) em função da diferença de potencial da ampola e da carga elétrica do feixe 
 
Energia 
(kV) 
Carga 
(mAs) 
 
CTDIvol. 
(mGy) 
 
90 
100 3,4 
150 5 
200 6,7 
250 8,4 
120 
100 7,8 
150 11,6 
200 15,5 
250 19,4 
 
140 
100 12,1 
150 18,1 
200 24,2 
250 30,2 
 
Começou-se por verificar a linearidade dos números de TC com o módulo CTP 401. 
As tabelas 5.1.2 a 5.1.5 apresentam os resultados obtidos, onde podemos visualizar 
os números de TC e o desvio padrão obtidos para cada tipo de material existente 
neste módulo (CTP 401), ou seja para o Teflon, acrílico, LDPE, ar, e para os diferentes 
parâmetros de kV e mAs. 
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As tabelas 5.1.2 e 5.1.3 referem-se a Resolução Standard, sendo os resultados da 
resolução Lung Enhanced apresentados nas tabelas 5.1.4 e 5.1.5. 
 
Tabela nº 5.1.2 Números de TC e desvio padrão obtidos com o Módulo CTP 401 para Ar e Teflon com 
resolução Standard. 
 
Material kV mAs 
Nº de 
TC 
médio 
Desvio 
Padrão 
Teflon 
90 
100 973 12 
150 975 11 
200 973 8 
250 974 7 
120 
100 932 8 
150 932 7 
200 932 5 
250 933 4 
140 
100 918 6 
150 918 4 
200 918 4 
250 918 3 
 
 
Tabela nº 5.1.3 Números de TC e desvio padrão obtidos com o Módulo 401 para Acrílico e LDPE com 
resolução Standard. 
 
 
Material 
kV mAs 
Nº de 
TC 
médio 
Desvio 
Padrão 
LDPE 
90 
100 -101 9 
150 -99 8 
200 -100 5 
250 -100 6 
120 
100 -85 7 
150 -85 5 
200 -87 5 
250 -86 3 
140 
100 -77 6 
150 -77 4 
200 -78 4 
250 -78 4 
 
 
 
  
Material kV mAs 
Nº de 
TC 
médio 
Desvio 
Padrão 
  
Ar 
90 
100 -997 9 
150 -976 7 
200 -997 8 
250 -976 5 
120 
100 -972 7 
150 -973 6 
200 -974 4 
250 -974 3 
140 
100 -970 5 
150 -968 5 
200 -969 5 
250 -969 3 
 
Material 
kV mAs 
Nº de 
TC 
médio 
Desvio 
Padrão 
 Acrílico 
90 
100 117 12 
150 116 8 
200 119 7 
250 117 6 
120 
100 125 5 
150 125 6 
200 124 4 
250 124 5 
140 
100 128 6 
150 129 4 
200 130 3 
250 129 4 
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Tabela nº 5.1.4 Números de TC e desvio padrão obtidos com o Módulo CTP 401 para o Ar e Teflon com 
resolução Lung Enhanced. 
 
 
Material 
kV mAs 
Nº de 
TC 
médio 
Desvio 
Padrão 
 
Teflon 
90 
100 994 32 
150 993 24 
200 992 23 
250 994 20 
120 
100 952 22 
150 953 18 
200 954 15 
250 954 15 
140 
100 937 17 
150 938 15 
200 938 14 
250 938 11 
 
 
Tabela nº 5.1.5 Números de TC e desvio padrão obtidos com o Módulo CTP 401 para Acrílico e LDPE 
com resolução Lung Enhanced. 
 
 
Material 
kV mAs 
Nº de 
TC 
médio 
Desvio 
Padrão 
LDPE 
90 
100 -102 28 
150 -101 23 
200 -103 19 
250 -104 18 
120 
100 -88 19 
150 -87 15 
200 -87 13 
250 -88 12 
140 
100 -80 16 
150 -80 12 
200 -79 10 
250 -80 9 
 
 
 
 
 
 
  
 
Material 
kV mAs 
Nº de 
TC 
médio 
Desvio 
Padrão 
  
Ar 
90 
100 -993 23 
150 -998 21 
200 -994 16 
250 -996 15 
120 
100 -995 15 
150 -995 14 
200 -995 12 
250 -996 11 
140 
100 -991 13 
150 -991 11 
200 -990 9 
250 -991 9 
 
Material 
kV mAs 
Nº de 
TC 
médio 
Desvio 
Padrão 
 
Acrylico 
90 
100 119 21 
150 119 21 
200 123 19 
250 120 18 
120 
100 128 17 
150 127 15 
200 127 12 
250 127 10 
 
140 
100 131 15 
150 132 13 
200 133 11 
250 131 10 
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5.2 - Cálculo da energia efetiva do feixe 
 
A partir das imagens obtidas com o módulo CTP 401 foram obtidos os valores dos 
números de TC de diferentes materiais: Teflon, LDPE (polietileno), Acrílico e do Ar. 
Para se realizar o cálculo da energia efetiva do feixe compararam-se os números de 
TC obtidos com os números de TC calculados a partir dos coeficientes de atenuação 
linear.2 Como o número de TC do ar é -1000, independentemente da energia, vamos 
comparar os números de TC do Teflon, Acrílico e LDPE. 
A tabela nº 5.2.1 mostra a média dos números de TC obtidos para cada tipo de 
material e diferença de potencial da ampola (kV) efetuados com resolução Standard. 
 
Tabela nº 5.2.1 Números de TC obtidos para Teflon, LDPE e Acrílico com resolução Standard 
 
kV Teflon LDPE Acrílico 
90 973.75 -100,00 117,25 
120 932,25 -85,75 124,50 
140 918,00 -77,50 129,00 
 
A partir da tabela dos coeficientes de atenuação em função da energia do feixe28, 
vamos calcular o valor dos números de TC para os diferentes materiais (Teflon, LDPE 
e Acrílico). Para calcular este valor utilizamos a seguinte formula:  
 
        
            
     
                                             
 
Em que μágua é o coeficiente de atenuação linear da água, e μ(x, y) é o coeficiente 
linear do material a estudar para cada energia. 
Os gráficos seguintes foram efetuados para resolução Standard com 90 kV, para 
Acrílico, LDPE e Teflon (A, B e C) respetivamente. O gráfico D mostra a diferença 
entre o valor teórico dos números de TC e o valor experimental obtido (soma das 
diferenças entre o valor teórico e o valor obtido dos números de TC).  
 
  
                                                             
2 Manual do fantoma Catphan® 500
17  página 19. 
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Este valor é obtido a partir da expressão: 
 
 
    
                  
       
 
 
  
              
     
 
 
  
                  
       
 
 
               1 
 
 
Em que: 
Y2 corresponde ao resultado obtido no gráfico D. 
AcrílT(E) corresponde ao valor do número TC teórico em função da energia para o 
Acrílico. 
AcrílX corresponde ao valor experimental do número TC para o Acrílico. 
LDPET(E) corresponde ao valor do número TC teórico em função da energia para o 
LDPE. 
LDPEX corresponde ao valor experimental do número de TC para o LDPE. 
TeflonT(E) corresponde ao valor do número de TC teórico em função da energia para o 
Teflon. TeflonX corresponde ao valor experimental do número TC para o Teflon. 
 
 
Os gráficos nº 5.2.1 foram efetuados para 90 kV e resolução standard. 
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C  D  
 
Gráfico nº 5.2.1 Cálculo da energia efetiva para 90 kV e resolução Standard 
A linha azul dos gráficos A, B e C mostra os números de TC teóricos, calculados a partir dos coeficientes 
de atenuação linear. A linha vermelha corresponde aos números de TC calculados a partir das imagens 
adquiridas com o fantoma (Catphan® 500
28
 página 19). A energia dada pelo ponto onde as duas linhas se 
cruzam corresponde a energia efetiva estimada para cada um dos materiais. O gráfico D mostra a energia 
efetiva que corresponde ao mínimo valor encontrado. 
 
A partir da análise do mínimo do desvio entre o valor obtido e o valor teórico para o 
conjunto dos 3 materiais, gráfico D, estima-se que a energia efetiva do feixe de 
radiação obtida para 90 kV é de cerca de 70 keV. 
 
Os gráficos nº 5.2.2 foram efetuados para 120 kV e resolução Standard. 
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Gráfico nº 5.2.2 Cálculo da energia efetiva do feixe para 120 kV e resolução Standard 
A linha azul dos gráficos A, B e C mostra os números de TC teóricos, calculados a partir dos coeficientes 
de atenuação linear. A linha vermelha corresponde aos números de TC calculados a partir das imagens 
adquiridas com o fantoma (Catphan® 500
28
 página 19). A energia dada pelo ponto onde as duas linhas se 
cruzam corresponde a energia efetiva estimada para cada um dos materiais. O gráfico D mostra a energia 
efetiva que corresponde ao mínimo valor encontrado para 120 kV. 
 
A partir da análise do mínimo do desvio entre o valor obtido e o valor teórico para o 
conjunto dos 3 materiais, gráfico D, estima-se que a energia efetiva do feixe de 
radiação obtida para 120 kV é de cerca de 82 keV. 
 
Os gráficos nº 5.2.3 foram efetuados para 140 kV e resolução Standard 
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Gráfico nº 5.2.3 Cálculo da energia efetiva para 140 kV e resolução Standard 
A linha azul dos gráficos A, B e C mostra os números de TC teóricos, calculados a partir dos coeficientes 
de atenuação linear. A linha vermelha corresponde aos números de TC calculados a partir das imagens 
adquiridas com o fantoma (Catphan® 500
28
 página 19). A energia dada pelo ponto onde as duas linhas se 
cruzam corresponde a energia efetiva estimada para cada um dos materiais. O gráfico D mostra a energia 
efetiva que corresponde ao mínimo valor encontrado. 
 
A partir da análise do mínimo do desvio entre o valor obtido e o valor teórico para o 
conjunto dos 3 materiais, gráfico D, estima-se que a energia efetiva do feixe de 
radiação obtida para 140 kV é cerca de 86 keV. 
 
A tabela 5.2.2 mostra a média dos Números TC obtidos para cada tipo de material e 
potencial da ampola, para a resolução Lung Enhanced. 
 
Tabela nº 5.2.2 Números de TC obtidos para Teflon, LDPE e Acrílico com resolução Lung Enhanced. 
 
kV Teflon LDPE Acrílico 
90 993,25 -102,5 120,25 
120 953,25 -87,5 127,25 
140 937,75 -79,75 131,75 
 
 
Os gráficos seguintes foram efetuados para 90 kV; 120 kV e 140 kV, com o Acrílico, 
LDPE e Teflon (A, B e C) respetivamente. O gráfico D mostra a diferença entre o valor 
teórico dos números de TC e o valor obtido (soma das diferenças entre o valor teórico 
e o valor obtido dos números de TC). 
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Os gráficos nº 5.2.4 foram efetuados para 90 kV e resolução Lung Enhanced. 
 
A  B  
C  D  
 
Gráfico nº 5.2.4 Cálculo da energia efetiva do feixe para 90 kV e resolução Lung Enhanced. 
Nos gráficos A, B e C a linha azul dá-nos os números de TC teóricos, calculados a partir do manual do 
fantoma (Catphan® 50028 página 19). A linha vermelha mostra os números de TC das imagens obtidas 
com o fantoma. O ponto onde as duas linhas se cruzam corresponde a energia emitida pelo feixe de 
radiação. O gráfico D mostra a energia efetiva que corresponde ao mínimo valor encontrado. 
 
 
A partir da análise do mínimo do desvio entre o valor obtido e o valor teórico para o 
conjunto dos 3 materiais, gráfico D, estima-se que a energia efetiva do feixe de 
radiação obtida para 90 kV é cerca de 70 KeV. 
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Os gráficos nº 5.2.5 foram efetuados para 120 kV e resolução Lung Enhanced. 
 
A  B  
C  D  
 
Gráfico nº 5.2.5 Cálculo da energia efetiva do feixe para 120 kV e resolução Lung Enhanced. 
Nos gráficos A, B e C a linha azul mostra os números de TC teóricos, calculados a partir do manual do 
fantoma (Catphan® 50028 página 19). A linha vermelha mostra os números de TC das imagens obtidas 
com o fantoma. O ponto onde as duas linhas se cruzam corresponde a energia emitida pelo feixe de 
radiação (KeV). O gráfico D mostra a energia efetiva que corresponde ao mínimo valor encontrado. 
 
A partir da análise do mínimo do desvio entre o valor obtido e o valor teórico para o 
conjunto dos 3 materiais, gráfico D, estima-se que a energia efetiva do feixe de 
radiação obtida para 120 kV é de cerca de 82 KeV. 
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Os gráficos nº 5.2.6 foram efetuados para 140 kV e resolução Lung Enhanced. 
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Gráfico nº 5.2.6 Cálculo da energia efetiva do feixe para 140 kV e resolução Lung Enhanced. 
Nos gráficos A, B e C a linha azul mostra os números de TC teóricos, calculados a partir do manual do 
fantoma (Catphan® 50028 página 19). A linha vermelha mostra os números de TC das imagens obtidas 
com o fantoma. O ponto onde as duas linhas se cruzam corresponde a energia emitida pelo feixe de 
radiação (KeV). O gráfico D mostra a energia efetiva que corresponde ao mínimo valor encontrado. 
 
A partir da análise do mínimo do desvio entre o valor obtido e o valor teórico para o 
conjunto dos 3 materiais, gráfico D, estima-se que a energia efetiva do feixe de 
radiação obtida para 140 kV é de cerca de 86 KeV. 
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5.3 - Avaliação da Resolução espacial 
 
Para a avaliação da Resolução Espacial foi utilizado o módulo CTP 528. As aquisições 
das imagens foram efectuadas para resolução Standard e Lung Enhanced, e para os 
parâmetros já referenciados no capitulo 4. 
As imagens foram avaliadas reduzindo a iluminação da sala e por mais de um 
observador. 
Dos dados observados elaboraram-se tabelas (tabela nº 5.3.1 para resolução 
Standard e tabela nº 5.3.2 para resolução Lung Enhanced) onde podemos observar os 
valores de CTDIVol e compará-los com a quantidade de pares de linhas/cm visíveis. 
De seguida realizaram-se gráficos para melhor podermos comparar estes dados, 
vendo a tendência das curvas.   
 
Tabela nº 5.3.1 Número de pares de linhas / cm visíveis para diferentes energias e cargas elétrica, 
aquisição efetuada com resolução Standard. 
 
Energia 
kV 
Carga 
mAs 
CTDIVol 
mGy 
Frequência 
espacial 
Pares de 
linhas/cm 
90 
100 3,4 4 
150 5 6 
200 6,7 6 
250 8,4 7 
120 
100 7,8 6 
150 11,6 6 
200 15,5 6 
250 19,4 6 
140 
100 12,1 6 
150 18,1 6 
200 24,2 7 
250 30,2 6 
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Gráfico nº 5.3.1 Relação entre o nº de pares de linhas / cm visíveis e a dose de radiação para resolução 
espacial Standard. 
 
Os dados obtidos mostram que houve uma variação na frequência espacial entre 4 e 7 
pares de linhas/cm visíveis. Com 90 kV e 100 mAs são visíveis 4 pares de linhas/cm, o 
que significa uma imagem com pouca resolução, como podemos observar na figura nº 
5.3.1. 
Com os restantes parâmetros visualizaram-se 6 e 7 pares de linhas/cm, mas a dose 
aumenta consideravelmente com o aumento da diferença de potencial da ampola (kV) 
e a carga elétrica do feixe (mAs) expondo o paciente a alta dose desnecessariamente. 
A resolução espacial obtida com 140 kV não melhora significativamente a qualidade 
da imagem. 
 
 
 
Figura nº 5.3.1 Imagem obtida com 90 kV e 100 mAs. 
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Para as imagens adquiridas com resolução Lung Enhanced obtivemos os seguintes 
resultados: 
 
Tabela nº 5.3.2 Número de pares de linhas visíveis para cada energia e carga elétrica da ampola, 
aquisição efetuada com resolução Lung Enhanced. 
 
Energia 
kV 
 
Carga 
mAs 
 
CTDIVol 
mGy 
Frequência 
espacial 
Pares de 
linhas/cm 
90 
100 3,4 7,5 
150 5 8 
200 6,7 8 
250 8,4 7 
120 
100 7,8 7 
150 11,6 8 
200 15,5 8 
250 19,4 8 
140 
100 12,1 7 
150 18,1 8,5 
200 24,2 8,5 
250 30,2 9 
 
 
 
 
Gráfico nº 5.3.2 Relação entre o nº de pares de linhas/cm visíveis e a dose de radiação para resolução 
espacial Lung Enhanced. 
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Estes dados demonstram uma uniformidade da frequência espacial, variando entre 7 e 
9 pares de linhas/cm. 
Conclui-se que a utilização de energias mais altas para a resolução Lung Enhanced 
não causa uma melhoria significativa da qualidade de imagem em relação à resolução 
espacial e leva a um aumento considerável da dose de radiação. 
Como exemplo verificamos que para 120 kV o número de pares de linhas/cm visível é 
igual para os 150, os 200 e os 250 mAs, o que significa que não há alteração na 
qualidade de imagem na avaliação da resolução espacial, pelo contrário a dose 
aumenta proporcionalmente com a carga elétrica utilizada. 
Também para 140 kV o aumento da dose é elevada e o aumento da resolução 
espacial não é significativo como se pode observar na figura nº 5.3.2. 
 
 
A    B  
 
Figura nº 5.3.2 Imagens obtidas com diferentes parâmetros de aquisição. 
A - Imagem obtida com 90 kV e 150 mAs, CTDIVol = 5 mGy; B - Imagem obtida com 140 kV e 150 mAs, 
CTDIVol = 18.1 mGy. A resolução espacial das duas imagens é idêntica. 
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5.4 - Resolução de baixo contraste 
 
Para avaliação da resolução de baixo contraste foram adquiridas imagens com 
resolução Standard e Lung Enhanced. 
Com os dados obtidos compararam-se os diâmetros dos círculos mínimos visíveis 
para cada nível de contraste com a dose (CTDIVol) obtida e para os diferentes 
parâmetros de aquisição. 
A figura nº 5.4.1 apresenta imagens obtidas para medições da resolução de baixo 
contraste. As imagens foram adquiridas com energias diferentes, mantendo a 
intensidade da corrente pelo tempo de rotação (mAs). As imagens foram adquiridas 
com diferentes energias mantendo a intensidade da corrente em função do tempo de 
rotação (mAs). 
 
A       B  
C  
 
Figura nº 5.4.1 Imagens obtidas para medição da resolução de baixo contraste. 
A - Imagem adquirida com 90 kV e 200 mAs, B - Imagem adquirida com 120 kV e 200 mAs, C - Imagem 
com 140 kV e 200 mAs. 
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Os resultados apresentados na tabela nº 5.4.1 referentes a resolução standard 
mostram o diâmetro do círculo mínimo visível dos alvos para cada nível de contraste 
(1%; 0,3%; 0,5%).  
Os círculos não visíveis são identificados na tabela pelas iniciais (NV). Entre 
parêntesis observa-se o diâmetro mínimo visível dos círculos e fora do parêntesis o 
número de círculos visíveis, para cada nível de contraste. Quanto menor o diâmetro do 
círculo maior o número de círculos visíveis. 
 
Tabela nº 5.4.1 Resultados da avaliação do diâmetro mínimo visível dos alvos observados para cada nível 
de contraste (1%, 0,3% e 0,5%) para resolução Standard 
 
Índice de 
dose 
Parâmetros 
 
Diâmetro mínimo visível para cada nível 
de contraste 
 
 
CTDIVol 
(mGy) 
d.d.p. 
(kV) 
Carga/ 
rotação 
(mAs) 
1% 0,3% 0,5% 
3,4 
90 
100 (8,0 mm) 3 NV NV 
5 150 (6,0 mm) 5 NV NV 
6,7 200 (6,0 mm) 5 NV (15mm) 1 
8,4 250 (6,0 mm) 5 (15 mm) 1 (9,0 mm) 2 
7,8 
120 
100 (6,0 mm) 5 (15 mm) 1 (9,0 mm) 2 
11,6 150 (4,0 mm) 7 (15 mm) 1 (5,0 mm) 6 
15,5 200 (4,0 mm) 7 (15 mm) 1 (5,0 mm) 6 
19,4 250 (4,0 mm) 7 (6,0 mm) 5 (5,0 mm) 6 
12,1 
140 
100 (6,0 mm) 5 (9,0 mm) 2  (9,0 mm) 2 
18,1 150 (4,0 mm) 7 (7,0 mm) 4 (6,0 mm) 5 
24,2 200 (4,0 mm) 7 (5,0 mm) 6 (6,0 mm) 5 
30,2 250 (4,0 mm) 7 (5,0 mm) 6 (5,0 mm) 6 
 
 
Os gráficos nº 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, apresentam o diâmetro mínimo visível em função 
da dose para os níveis de contraste de 1%, 0,3% e 0,5% respetivamente e com 
resolução Standard.  
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Gráfico nº 5.4.1 Diâmetro mínimo visível dos círculos observados em função da dose para resolução de 
contraste de 1%. 
 
 
 
Gráfico nº 5.4.2 Diâmetro mínimo visível dos círculos observados em função da dose para resolução de 
contraste de 0,3%. 
 
 
 
Gráfico nº 5.4.3 Diâmetro mínimo visível dos círculos observados em função da dose para resolução de 
contraste de 0,5%. 
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No gráfico nº 5.4.1. verifica-se que não existe uma grande variação nos resultados 
obtidos para a resolução de contraste de 1%, uma vez que variando os parâmetros 
técnicos, a variação dos valores que se obtêm para o diâmetro mínimo visível são 
pouco significativos, não se verificando o mesmo para os valores de dose obtidos 
(CTDIVol). Sendo assim, os melhores parâmetros são os que se situam entre os 90 KV 
e os 120 kV cujo diâmetro mínimo visível se situa entre os 5 mm e os 7 mm e a dose 
de radiação é mais baixa comparativamente com os restantes parâmetros. 
Para a resolução de contraste a 0,3%, o gráfico nº 5.4.2, indica-nos que os valores 
obtidos são diferentes para os vários parâmetros de aquisição. No entanto, 
conseguimos uma menor dose de radiação, utilizando parâmetros de 140 kV e 100 
mAs onde se obtém um diâmetro mínimo visível de 9 mm. Para parâmetros de 
exposição de 120 kV obtemos imagens com menor dose de radiação mas em 
contrapartida um grande aumento do diâmetro mínimo visível na ordem dos 15 mm, à 
exceção para 120 kV com 250 mAs que o valor da dose aumenta, mas o diâmetro 
mínimo visível é de 6 mm. 
No gráfico nº 5.4.3 verificamos que para a resolução de contraste de 0,5%, os valores 
obtidos com 120 e 140 kV são semelhantes. Há que referir que para os 120 kV os 
resultados são iguais para as diferentes intensidades da corrente (150 mAs; 200 mAs 
e 250 mAs), mas a dose de radiação aumenta, com o aumento da intensidade da 
corrente. 
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A tabela nº 5.4.2 mostra o diâmetro mínimo visível dos alvos para cada nível de 
contraste observado para resolução Lung Enhanced. É apresentado para cada nível 
nominal de contraste o diâmetro do menor círculo visível (entre parêntesis), e a 
quantidade de círculos visíveis fora do parêntesis; (NV) não se observaram círculos. 
 
Tabela nº 5.4.2 Resultados da avaliação do diâmetro mínimo visível dos alvos observados para cada nível 
de contraste (1%, 0,3% e 0,5%) para resolução Lung Enhanced. 
 
Dose Parâmetros 
 
Diâmetro mínimo visível para cada nível 
de contraste 
 
CTDIVol 
d.d.p. 
(kV) 
Carga/rotação 
(mAs) 
1% 0,30% 
 
0,50% 
 
3,4 
90 
100 (9,0 mm) 2 NV NV 
5 150 (7,0 mm) 4 NV NV 
6,7 200 (7,0 mm) 4 NV NV 
 8,4 250 (7,0 mm) 4 NV (15,0 mm) 1 
7,8 
120 
100 (6,0 mm) 5 (15,0 mm) 1 (9,0 mm) 2 
11,6 150 (6,0 mm) 5 (15,0 mm) 1 (9,0 mm) 2 
15,5 200 (5,0 mm) 6 (15,0 mm) 1 (7,0 mm) 4 
19,4 250 (4,0 mm) 7 (9,0 mm) 2 (7,0 mm) 4 
12,1 
140 
100 (6,0 mm) 5 (8,0 mm) 3 (8,0 mm) 3 
18,1 150 (5,0 mm) 6 (8,0 mm) 3 (7,0 mm) 4 
24,2 200 (4,0 mm) 7 (5,0 mm) 6 (6,0 mm) 5 
30,2 250 (4,0 mm) 7 (5,0 mm) 6 (6,0 mm) 5 
 
 
Os gráficos nº 5.4.4, 5.4.5 e 5.4.6, mostram o diâmetro mínimo visível em função da 
dose para 1%; 0,3% e 0,5% respetivamente para a resolução Lung Enhanced. 
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Gráfico nº 5.4.4 Diâmetro mínimo visível dos círculos observados em função da dose para resolução de 
contraste de 1%. 
 
 
 
Gráfico nº 5.4. 5 Diâmetro mínimo visível dos círculos observados em função da dose para resolução de 
contraste de 0,3%. 
 
 
 
Gráfico nº 5.4.6 Diâmetro mínimo visível dos círculos observados em função da dose para resolução de 
contraste de 0,5%. 
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No gráfico nº 5.4.4. verifica-se que não existe uma grande variação nos resultados 
obtidos para a resolução de contraste de 1%, no entanto para 90 kV os valores são 
mais reduzidos ou seja o diâmetro mínimo visível é maior, logo os círculos observados 
são em menor número. Para os 120 kV e os 140 kV os resultados obtidos são 
semelhantes, mas a dose de radiação (CTDIVol) aumenta consideravelmente com o 
aumento da diferença de potencial e da intensidade da corrente da ampola. 
Da análise do gráfico nº 5.4.5., para resolução de contraste a 0,3%, verificamos que 
utilizando parâmetros técnicos de 90 kV não se observam círculos. Para os 120kV e 
intensidades de corrente de 100 mAs,150 mAs e 200 mAs, obtêm-se os valores dos 
diâmetros mínimos visíveis elevados. No entanto, usando uma tensão na ordem dos 
140 kV com uma intensidade de corrente de 100 mAs conseguimos obter um diâmetro 
mínimo visível de 8 mm, mas com uma dose de radiação menor (na ordem dos 12 
mGy) comparativamente com outros resultados observados no gráfico. No gráfico nº 
5.4.6, para a resolução de contraste a 0,5% observamos, que praticamente não existe 
variação acentuada no diâmetro mínimo visível, para os diferentes parâmetros 
técnicos, contudo a dose de radiação já aumenta com o aumento dos referidos 
parâmetros. Sendo assim, o melhor parâmetro será o de 120 kV com 100 mAs, uma 
vez que, com uma menor dose conseguimos obter um diâmetro mínimo visível situado 
entre os 8 mm e os 10 mm. 
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5.5 - Relação entre Contraste e Dose (CTDI) 
 
O contraste da imagem foi determinado a partir do valor médio dos números de TC. 
Estes foram obtidos com a colocação de um ROI dentro e fora dos três círculos de 
maior diâmetro correspondentes aos alvos dos níveis de contraste de 1%, 0,3% e 
0,5%, como demonstra a figura nº 5.5.1. 
A cor laranja mostra as ROIs dentro e fora do círculo para obtenção dos números de 
TC para o nível de contraste de 1%. A cor azul mostra as ROIs colocados para o nível 
de contraste de 0,3% e a cor rosa mostra as ROIs para o nível de contraste de 0.5%. 
 
 
 
Figura nº 5.5.1 Imagem do Módulo CTP 515 com os respetivos ROIs 
As ROIs são desenhadas dentro e fora dos círculos (fundo), para obter os números de TC. 
 
Para calcular o contraste da imagem utiliza-se a seguinte definição: 
  
          
                 
            
                      
 
Em que CTcirculo corresponde aos números de TC obtidos dentro dos círculos e CTfundo 
são os números de TC obtidos fora do círculo, correspondentes ao fundo. O contraste 
é expresso em percentagem. 
50 
 
A tabela nº 5.5.1 apresenta os resultados dos números de TC dentro e fora dos 
círculos correspondentes ao nível de contraste de 1%. Estes resultados foram obtidos 
com resolução Standard. 
 
Tabela nº 5.5.1 Números de TC para os diferentes parâmetros de aquisição com um nível de contraste de 
1%. Contraste expresso em percentagem 
d.d.p. 
(kV) 
Carga / 
rotação 
(mAs) 
Números de 
TC no Círculo 
(HU) 
Números de 
TC no Fundo 
 (HU) 
 
Contraste em 
% para níveis 
de 1% 
 
 90 
100 54 42 1,15 
150 46 40 0,57 
200 52 43 0,86 
250 56 47 0,85 
120 
100 63 52 1,04 
150 65 52 1,23 
200 63 52 1,04 
250 64 52 1,14 
140 
100 70 61 0,84 
150 70 58 1,13 
200 69 60 0,84 
250 68 59 0,84 
. 
 
O gráfico nº 5.5.1 faz a relação entre o contraste para 1% e a dose de radiação. 
 
 
 
Gráfico nº 5.5.1 Relação entre contraste obtido para 1% e a dose de radiação. 
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A tabela nº 5.5.2 mostra os resultados de contraste obtidos para os alvos de valor 
nominal de 0,3% para resolução Standard. Como observamos para os parâmetros de 
90 kV com 100, 150 e 200 mAs este alvo não é visível (NV), pelo que não foram 
efetuadas medições. 
 
Tabela nº 5.5.2 Números de TC para os diferentes parâmetros de aquisição com o nível de contraste de 
0,3%. Contraste expresso em percentagem. 
 
d.d.p.(kV) 
Carga/rotação 
mAs 
Números de 
TC no círculo 
(HU) 
Números de 
TC no fundo 
(HU) 
 
Contraste em 
% para níveis 
de 0,3% 
   
90 
100 NV NV NV 
150 NV NV NV 
200 NV NV NV 
250 48 44 0,383 
 
120 
100 57 52 0,475 
150 55 51 0,38 
200 56 52 0,38 
250 55 52 0,285 
 
140 
100 62 59 0,283 
150 62 58 0,378 
200 62 59 0,283 
250 62 60 0,188 
 
O gráfico nº 5.5.2 relaciona o contraste observado para 0,3% e a dose CTDIVol. 
 
 
 
Gráfico nº 5.5 2 Relação entre contraste obtido para 0,3% e a dose CTDIVol. 
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A tabela nº 5.5.3 mostra os resultados dos números de TC obtidos para os alvos de 
0,5% e para resolução Standard. Na tabela verificamos que para 90 kV com 100 e 150 
mAs os alvos não são visíveis (NV). 
 
Tabela nº 5.5.3 Números de TC obtidos para os diferentes parâmetros de aquisição com o nível de 
contraste 0,5%. Contraste expresso em percentagem. 
 
d.d.p. 
kV 
Carga 
(mAs) 
Números 
TC no 
Circulo 
(HU) 
Números 
TC no 
fundo (HU) 
Contraste em 
% para níveis 
de 0,5% 
 
90 
100 NV NV NV 
150 NV NV NV 
200 45 42 0,286 
250 51 46 0,478 
 
120 
100 57 52 0,475 
150 58 53 0,474 
200 58 53 0,123 
250 57 51 0,57 
 
140 
100 66 58 0,756 
150 63 59 0,377 
200 64 59 0,472 
250 64 59 0,472 
 
O gráfico nº 5.5.3 relaciona o contraste observado para 0,5% e a dose de radiação. 
 
 
 
Gráfico nº 5.5 3 Relação entre contraste obtido para 0,5% e a dose CTDIVol. 
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Para resolução Standard observamos no gráfico nº 5.5.1 que os valores obtidos para 
os diferentes parâmetros (kV e mAs) são semelhantes, não ultrapassando os 0,20% 
do valor nominal de contraste de 1%, exceto para 90 kV e 150 mAs (5 mGy) em que o 
valor obtido é de 0,57 existindo uma variação cerca de 0,40% do valor nominal de 
contraste de 1%. 
O gráfico nº 5.5.2 mostra que para uma diferença de potencial da ampola de 90 kV, só 
se obteve valores para 250 mAs. 
Para 120 e 140 kV os valores obtidos têm uma variação cerca de 10% do valor 
nominal de contraste de 0,3%. Salienta-se a exceção dos valores obtidos para 120 kV 
e 100 mAs e para 140 kV com 250 mAs onde se verifica uma variação mais acentuada 
comparada com o valor nominal de 0,3%.  
Ao analisar o gráfico nª 5.5.3 para o valor nominal de 0,5% de contraste, observamos 
que existe uma maior variação dos valores obtidos para os diferentes parâmetros (kV 
e mAs). No entanto obteve-se valores muito idênticos e muito próximos do valor 
nominal de contraste de 0,5%, como exemplo para 90 kV e 250 mAs o resultado foi 
idêntico ao obtido para 120 kV com 100 e 150 mAs, como mostra o gráfico.  
 
A tabela nº 5.5.4 apresenta os números de TC para os alvos de 1% e o contraste 
obtido para a resolução Lung Enhanced. 
 
Tabela nº 5.5.4 Números de TC obtidos para os diferentes parâmetros de aquisição com o nível de 
contraste de 1% 
 
d.d.p. 
kv 
 
Carga/rotação 
(mAs) 
Números de 
TC no 
Círculo 
(HU) 
Números 
de TC no 
Fundo 
(HU) 
Contraste em 
% para níveis 
de 1% 
90 
100 53 43 0,95 
150 48 42 0,57 
200 53 44 0,86 
250 54 42 1,15 
120 
100 63 55 0,75 
150 62 54 0,75 
200 64 53 1,04 
250 63 55 0,75 
140 
100 71 64 0,56 
150 72 60 1,13 
200 71 62 0,84 
250 69 59 0,94 
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O gráfico nº 5.5.4 relaciona o contraste observado para 1% e a dose de radiação. 
 
 
 
Gráfico nº 5.5 4 Relação entre contraste obtido para 1% e a dose CTDIVol. 
 
A tabela nº 5.5.5 mostra o contraste para o alvo de 0,3% com resolução Lung 
Enhanced. Para 90 kV não se obteve o contraste, os alvos não são visíveis (NV). 
 
Tabela nº 5.5.5 Números de TC obtidos para os diferentes parâmetros de aquisição com o nível de 
contraste de 0,3%. 
 
d.d.p. 
kv 
Carga/rotação 
(mAs) 
Números de 
TC no 
Círculo 
(HU) 
Números de 
TC no 
Fundo  
(HU) 
Contraste em 
% para 
níveis de  
0,3% 
 
90 
100 NV NV NV 
150 NV NV NV 
200 NV NV NV 
250 NV NV NV 
 
120 
100 58 53 0,474 
150 56 54 0,189 
200 59 54 0,474 
250 58 54 0,379 
 
140 
100 64 59 0,472 
150 61 59 0,188 
200 64 60 0,377 
250 63 61 0,188 
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O gráfico nº 5.5.5 relaciona o contraste observado para 0,3% e a dose CTDIVol. 
 
 
 
Gráfico nº 5.5 5 Relação entre contraste obtido para 0,3% e a dose CTDIVol. 
 
A tabela nº 5.5.6 apresenta os resultados da avaliação de contraste para o alvo de 
0,5% “de valor nominal” com resolução Lung Enhanced. Para 90 kV só são visíveis 
alvos com 250 mAs. 
 
Tabela nº 5.5.6 Números de TC obtidos para os diferentes parâmetros de aquisição com o nível de 
contraste de 0,5%. 
 
d.d.p. 
kv 
Carga/rotação 
(mAs) 
Números de 
TC no Círculo 
(HU) 
Números de 
TC no Fundo 
(HU) 
Contraste em 
% para níveis 
de 0,5% 
 
90 
100 NV NV NV 
150 NV NV NV 
200 NV NV NV 
250 49 43 0,575 
 
120 
100 58 54 0,379 
150 60 54 0,569 
200 60 55 0,473 
250 57 54 0,284 
 
140 
100 68 60 0,754 
150 64 60 0,377 
200 65 61 0,377 
250 64 60 0,377 
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O gráfico nº 5.5.6 relaciona o contraste observado para 0,5% e a dose para Lung 
Enhanced. 
 
 
 
Gráfico nº 5.5 6 Relação entre contraste obtido para 0,5% e a dose CTDIVol. 
 
Ao analisar o gráfico nº 5.5.4 onde se observa o contraste para resolução Lung 
Enhanced, verificamos que os valores obtidos têm uma variação considerável entre si 
e em relação ao valor nominal de contraste de 1%, chegando a ter uma variação de 
60%, como se verifica para os 90 kV com 150 mAs e os 140 kV com 100 mAs. Para 
120 kV com 200 mAs o valor obtido é de 1,04%, valor muito próximo do valor nominal 
de contraste de 1%. 
No gráfico nº 5.5.5 observamos que para os 90 kV não se obteve valores de contraste 
para o alvo de 0,3%. Para os 120 e 140 kV os valores obtidos variam até cerca de 
15% do valor nominal de contraste de 0,3%.  
Os valores obtidos com os 120 kV e 250 mAs e 140 kV com 200 mAs são valores 
relativamente próximos do valor nominal de 0,3%.  
Da análise do gráfico nº 5.5.6 verificamos que os valores obtidos para os diferentes 
parâmetros (kV e mAs) são semelhantes não ultrapassando os 0,20% do valor 
nominal de contraste de 0,5%. Para os120 kV com 200 mAs o valor de contraste 
obtido é o mais próximo do valor nominal de 0,5%. 
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5.6 - Uniformidade dos Números de TC  
 
Mediu-se a uniformidade da imagem através da medição dos números de TC no 
centro e na periferia do módulo CTP 486 do fantoma Catphan 500®. Os dados foram 
obtidos a partir da colocação de ROIs, um no centro da imagem e quatro na periferia. 
Das quatro ROIs periféricos foi escolhido o de maior valor. 
A figura nº 5.6.1 mostra a colocação das ROIs na imagem do módulo CTP 486. 
 
 
 
Figura nº 5.6. 1 Colocação das ROIs na imagem obtida com o Módulo CTP 486 
Uma ROI central (cor de laranja) e quatro periféricos (azul). 
 
Com os resultados obtidos elaboraram-se as tabelas nº 5.6.1 e nº 5.6.2 que mostram a 
dose de radiação, os números de TC no centro e na periferia das imagens adquiridas 
com os vários parâmetros. 
A não Uniformidade das imagens foi calculada através da equação a seguir 
apresentada, em que TCmáximo é o número de TC mais elevado, e TCmínimo é o número 
de TC mais pequeno. 
 
                
                               
                               
                   
 
A tabela nº 5 6.1 mostra os valores dos Números de TC e o desvio padrão das 
imagens obtidas para os diferentes parâmetros na zona central e periférica e sua 
relação com a dose de radiação, para a resolução Standard. 
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Tabela nº 5.6.1 Resultados da não uniformidade, valor da média dos números de TC adquiridos no centro 
e periferia da imagem para resolução Standard. 
 
CTDIVol kV mA.s 
Nº TC 
central 
Desvio 
padrão 
central 
Nº TC 
periférico 
 
Desvio 
padrão 
periférico 
 
Não 
Uniformidade 
% 
3,4 
90 
100 6 10 7 9 0,003845 
5 150 7 9 6 8 0,003845 
6,7 200 7 6 6 5 0,003845 
8,4 250 7 6 6 6 0,003845 
7,8 
120 
100 17 7 16 6 0,0015 
11,6 150 17 6 16 5 0,0015 
15,5 200 17 5 16 4 0,0015 
19,4 250 17 4 16 4 0,0015 
12,1 
140 
100 22 5 21 5 0,00115 
18,1 150 23 4 21 4 0,00225 
24,2 200 22 4 21 4 0,00115 
30,2 250 22 3 21 3 0,00115 
 
O gráfico nº 5.6.1 apresenta a relação entre a não Uniformidade da imagem para 
resolução Standard e a dose de radiação. 
 
 
 
Gráfico nº 5.6.1 Relação entre Uniformidade e dose para resolução Standard. 
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Para que exista uma uniformidade os valores deveriam ser iguais a zero. A análise do 
gráfico mostra que para os 90 kV os valores da não uniformidade são mais elevados. 
Para os 120 kV e 140 kV os valores obtidos são equivalentes para cargas (mAs) 
diferentes, mas a dose de radiação aumenta com o aumento dos mAs. 
 
A tabela nº 5.6.2 apresenta os valores dos Números de TC e desvio padrão das 
imagens adquiridas com os diferentes parâmetros na zona central e na periferia para a 
resolução Lung Enhanced. 
 
Tabela nº 5.6. 2 Resultados da não uniformidade, valor médio dos números de TC adquiridos no centro e 
periferia da imagem com resolução Lung Enhanced. 
 
CTDIVol kV mA.s 
Nº TC 
central 
Desvio. 
padrão 
Central 
Nº TC 
periférico 
Desvio. 
padrão 
periférico 
Não 
Uniformidade 
% 
3,4 
90 
100 7 31 8 26 0,0033 
5 150 8 26 7 21 0,0033 
6,7 200 6 23 8 19 0,0071 
8,4 250 7 21 7 16 0 
7,8 
120 
100 18 21 17 17 0,0014 
11,6 150 18 17 17 14 0,0014 
15,5 200 17 14 17 12 0 
19,4 250 18 13 17 11 0,0014 
12,1 
140 
100 23 17 23 15 0 
18,1 150 23 14 22 12 0,0011 
24,2 200 23 12 22 10 0,0011 
30,2 250 24 11 23 9 0,00105 
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O gráfico nº 5.6.2 - apresenta a relação entre a Uniformidade da imagem para 
resolução Lung Enhanced e a dose de radiação. 
 
 
 
Gráfico nº 5.6 2 Relação entre Uniformidade e dose para resolução Lung Enhanced. 
 
Da análise do gráfico nº 5.6.2 verificamos que a não uniformidade para 90 kV é maior 
do que para os 120 kV e 140 kV com exceção de 250 mAs (8,4 mGy) em que o valor 
obtido foi zero. 
Para os 120 kV e 140 kV não existe uma diferença significativa entre os resultados 
obtidos. 
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5.7 – Ruído da Imagem 
 
O nível de ruído é um parâmetro fundamental para a avaliação da qualidade da 
imagem. O ruído foi avaliado nas imagens através do desvio padrão obtido colocando 
um ROI no centro e na periferia do módulo CTP486. 
A avaliação do desvio padrão obtido no centro e na periferia da imagem foi efetuada 
para resolução Standard e Lung Enhanced. 
Para avaliar a relação entre ruído e dose de radiação (CTDI), efetuaram-se gráficos 
para os diferentes parâmetros em estudo. Os gráficos nº 5.7.1 demonstram a relação 
entre o ruído e dose para resolução Standard. Os dados para elaboração deste gráfico 
encontram-se na tabela nº 5.6.1. 
 
A  
 
B  
 
Gráfico nº 5.7.1 Relação entre ruido e dose para resolução Standard. 
O gráfico A avalia o ruído no centro da imagem e o gráfico B avalia o ruído na periferia da imagem.  
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Os gráficos nº 5.7.1 demonstram que ao aumentarmos a dose de radiação existe uma 
diminuição do ruído. Para 90 kV o ruído da imagem é elevado o que pode 
comprometer o diagnóstico.  
 
Os gráficos nº 5.7.2 apresentam a relação entre ruído e dose de radiação para a 
resolução Lung Enhanced. Os dados encontram-se na tabela 5.6.2 
 
A  
 
B  
 
Gráfico nº 5.7.2 Relação entre o ruído e dose para resolução Lung Enhanced. 
O gráfico A avalia o ruído no centro da imagem. O gráfico B avalia o ruído na periferia da imagem.  
 
A análise do gráfico nº 5.7.2 mostra que em ambos os gráficos o ruído diminui com o 
aumento da dose. Para os 90 kV o ruído da imagem é elevado o que pode 
comprometer o diagnóstico.  
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6 – ANÁLISE DE RESULTADOS 
Da análise dos resultados obtidos verificou-se através da tabela nº 5.1.1. que a dose  
aumenta com a diferença de potencial da ampola e com a carga elétrica do feixe de 
radiação como foi verificado por vários autores20. 
Ao calcular a energia efetiva do feixe de radiação com resolução Standard para os 
90kV (gráfico nº 5.2.1) os 120 kV (gráfico nº 5.2.2) e os 140 kV (gráfico nº 5.2.3), 
obtêm-se uma energia efetiva mínima de 70 KeV, 82 KeV e 86 KeV respetivamente. 
Constatou-se que para imagens obtidas com resolução Standard, a diferença de 
potencial da ampola a utilizar deverá ser de 120 kV. 
Para a resolução Lung Enhanced a energia efetiva calculada para cada um dos 
parâmetros 90 kV, (gráfico nº 5.2.4),120 kV (gráfico nº 5.2.5),e 140 kV (gráfico nº 
5.2.6) obtive-mos valores de 70 KeV, 82 KeV e 86 KeV, respetivamente.  
Constatou-se que para as resoluções Standard e Lung Enhanced deve ser utilizado 
uma energia efetiva mínima de 80 e 82 KeV respetivamente, ou seja uma diferença de 
potencial da ampola de 120 kV, tendo em conta que a diferença da energia do feixe de 
radiação para 140 kV não é muito significativa e a dose de radiação aumenta 
consideravelmente  
 
Na avaliação da resolução espacial verificou-se que para a resolução Standard existe 
uma variação entre 4 e 7 pares de linhas/cm como se pode observar no gráfico nº 
5.3.1. Para 90 kV e 100 mAs observa-se 4 pares de linhas/cm o que pode dar origem 
a uma imagem com pouca definição, como observamos na figura nº 5.3.1, pelo que 
não devem ser utilizados estes parâmetros técnicos.  
Verifica-se que não existem diferenças consideráveis para os restantes parâmetros, 
observando-se o mesmo número de pares de linhas/cm. Contudo a dose de radiação 
aumenta consideravelmente, variando de 5 mGy para 90 kV e 150 mAs até 30,2 mGy 
para 140 kV e 250 mAs. 
Destes resultados conclui-se que é possível realizar um protocolo com baixa dose, 
utilizando uma diferença de potencial da ampola de 120 kV e uma carga elétrica de 
100 mAs. 
Para a resolução Lung Enhancement verifica-se, a partir dos dados da tabela nº 5.3.2 
e do gráfico nº 5.3.2, que existe uma homogeneidade nos dados obtidos para os 
diferentes parâmetros, ou seja, o número de pares de linhas/cm observadas é pouco 
variável.  
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Constatou-se que é possível obter uma boa qualidade de imagem em relação a 
resolução espacial, com a elaboração de um protocolo com uma diferença de 
potencial da ampola de 120 kV e com a carga elétrica do feixe de 100 mAs. 
 
A análise da resolução de baixo contraste é subjetiva, porque depende da análise 
efetuada pelo observador e das condições de visualização subjacentes.  
Na avaliação do critério de baixo contraste para a resolução Standard a partir dos 
dados da tabela nº 5.4.1, verificou-se que para o nível de contraste de 1 % se observa 
alvos em todos os parâmetros utilizados (kV e mAs). Para os níveis de contraste de 
0,3 % e 0,5 % os alvos são visíveis quando se aumenta os mAs resultando no 
aumento da dose de radiação, como se pode constatar a partir da análise dos gráficos 
nº 5.4.1; nº 5.4.2 e 5.4.3, onde para os 90 kV apenas os alvos de 1 % são todos 
visíveis. 
O mesmo se verifica na avaliação da resolução Lung Enhanced: com o aumento dos 
parâmetros aumenta o número de alvos visíveis para os diferentes níveis de contraste 
1 %, 0,3 %, e 0,5 %. 
Desta forma para se obter uma imagem com uma resolução de baixo contraste 
aceitável pode-se utilizar uma diferença de potencial da ampola de 120 kV com uma 
carga elétrica do feixe de 150 mAs para a resolução Standard e de 100mAs para a 
resolução Lung Enhanced. 
 
A uniformidade dos números de TC verifica-se quando uma imagem tem um valor de 
pixéis uniforme. Na realidade não se verifica, porque os pixéis podem ter valor 
aleatório. Quando existe uma grande variabilidade dos valores dos pixéis a imagem 
não é uniforme. 
Dos resultados obtidos para a uniformidade dos números de TC, verificou-se da 
análise do gráfico nº 5.6.1 que os valores obtidos da uniformidade não têm uma 
diferença significativa entre eles, não ultrapassando o valor de 1%. Para 90 kV os 
valores obtidos são mais elevados relativamente aos outros parâmetros. Com 120 kV 
e 100 mAs adquire-se uma uniformidade da imagem com uma dose relativamente 
baixa.  
Para a resolução Lung Enhanced a imagem é mais uniforme comparativamente à 
resolução Standard, os valores obtidos são mais próximos de zero, como se pode 
observar na tabela nº 5.6.2 e gráfico nº 5.6.2.  
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O ruído da imagem traduz-se por uma variação aleatória dos números de TC de cada 
pixel, influenciando na qualidade da imagem tomográfica. Idealmente a aquisição de 
uma imagem para diagnóstico não deve ter um nível de ruído muito elevado. O ruído 
da imagem compromete a deteção de lesões nos órgãos ou tecidos, essencialmente 
na detetabilidade de lesões de baixo contraste30. 
Verificou-se a partir da análise dos gráficos nº 5.7.1, para resolução Standard, e nº 
5.7.2, para resolução Lung Enhanced, que o ruído diminui quando se aumenta a 
diferença de potencial da ampola e a energia do feixe. Contudo a dose de radiação vai 
aumentar significativamente em função do aumento destes dois parâmetros. De 
salientar que para a resolução Standard o valor mais alto obtido para o ruído foi de 10 
unidades de Hounsfield, e para resolução Lung Enhanced os valores obtidos são mais 
elevados, tendo-se um valor de ruído de 31 unidades de Hounsfield para 90 kV e 
100mAs. O ruído de imagem é consideravelmente significativo para os parâmetros 
com 90 kV prejudicando a qualidade da imagem e consequentemente podendo dar 
origem a um falso diagnóstico. Contudo os níveis de ruído mais elevados na imagem 
são úteis em órgãos de elevado contraste fisiológico, como por exemplo entre ar e 
partes moles no pulmão, comparativamente aos de baixo contraste como o fígado30. 
A escolha de um filtro de reconstrução adequado, assim como a variação da janela da 
imagem, podem reduzir substancialmente o ruído da imagem e melhorar a deteção de 
lesões de baixo contraste sem aumentar a dose de radiação recebida pelo paciente30. 
Constatou-se que com um potencial da ampola de 120 kV e uma variação da carga 
elétrica do feixe de 150 mAs, consegue-se realizar uma otimização entre a dose e o 
ruído da imagem. 
 
Ao analisar a qualidade das imagens obtidas através dos parâmetros de qualidade 
referidos concluiu-se que mantendo o potencial da ampola em 120 kV e diminuindo a 
carga elétrica da ampola para 100 mAs se obtém uma imagem com qualidade, apesar 
de existirem estudos que referem que ao diminuir a carga elétrica do feixe de radiação 
vai trazer algumas desvantagens como artefactos e resultados falso-negativos31. 
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7 – CONCLUSÕES 
Neste estudo obtiveram-se imagens modificando os valores do potencial da ampola 
(kV) e da carga elétrica da ampola por rotação (mAs) tendo em conta a diminuição dos 
valores do CTDIVol. 
Após a análise das imagens obtidas para os diferentes parâmetros técnicos utilizados 
neste trabalho, constatou-se que se pode efetuar um protocolo de TC de Tórax 
reduzindo a dose para o paciente.  
O mesmo resultado foi obtido por outros autores11,12.  Jee-Eun K12 e outros efetuaram 
um estudo de TC de tórax com modelação de dose em 120 crianças de diferentes 
estruturas e com diferentes parâmetros técnicos (kV e mAs).Verificaram que ao 
diminuir os parâmetros a dose (CTDI) diminuiu cerca de 73% a 75%, mas o ruído 
aumentou. Concluíram que alterar a corrente do tubo (kV) com base no peso do 
paciente e mantendo os mAs baixos é o método mais eficaz para reduzir 
significativamente a dose enquanto que a qualidade da imagem se manteve 
aceitável12. 
Valentin J5 refere que por vezes a qualidade da imagem é superior ao necessário para 
um diagnóstico aceitável. MT Crawley32 refere que é crucialmente importante que a 
exposição à TC seja justificada para  cada paciente, uma vez justificada que seja 
otimizada32. Os fabricantes da TC devem ajudar no processo da otimização da dose 
desenvolvendo mais recursos para a sua diminuição32. 
O protocolo utilizado atualmente é realizado com uma diferença de potencial da 
ampola de 120 kV e com uma carga elétrica da ampola por rotação de 150 mAs a que 
corresponde um valor de CTDIVol de 11,6 mGy. 
Ao analisar a qualidade das imagens obtidas através dos parâmetros de qualidade, 
concluiu-se que mantendo o potencial da ampola em 120 kV e diminuindo a carga 
elétrica da ampola para os 100 mAs se obtém uma imagem sem perda significativa de 
qualidade em relação a imagem obtida com 150 mAs.  
Deste modo consegue-se diminuir o valor de CTDIVol de 11,6 mGy para 7,8 mGy 
obtidos para um potencial da ampola de 120 kV e uma carga elétrica do feixe de 
radiação de 100 mAs, ou seja uma redução da dose de 32,759%. 
Takeshi Kubo33 refere que diminuir a corrente do tubo (mAs) é o mais simples método 
de redução da dose de radiação, e é particularmente útil quando o diâmetro do corpo 
do paciente é menor33. 
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A redução de tensão do tubo (kV) é usado com menos frequência33, 
normalmente, pode-se selecionar a partir de vários quilovoltes (80, 90, 100, 120 e 140 
kV). Além disso, uma grande diminuição na dose de radiação é inevitavelmente 
acompanhada por um aumento considerável do ruído de imagem, que pode exigir uma 
compensação levando a um aumento da corrente do tubo33. Jee-Eun12 concluiu que 
reduzir o potencial da ampola é o método mais eficaz para reduzir a dose para o 
paciente.  
Jianqun Yu31 realizou um estudo em que fez variar os mAs entre 25, 40 e 115 mAs . A 
análise estatística indicou não haver diferença significativa entre a qualidade dos 
exames obtidos com 115, 40 e 25 mAs. Assim, 25 mAs é considerada um parâmetro 
aceitável de exposição para assegurar a qualidade da imagem satisfatória para 
tomografia computadorizada de tórax. Baixas doses de CT realizada a 25 mAs reduz o 
CTDI cerca de 70%. Para um exame de TC de tórax de rotina, é possível seguir o 
principio ALARA reduzindo a dose de radiação, diminuindo assim o risco para o 
paciente e assegurando uma qualidade de imagem adequada31. 
 
Pode-se considerar uma limitação deste estudo o fato de não terem sido obtidas 
imagens com variações de outros parâmetros, como por exemplo: a espessura de 
corte, pitch, tempo de rotação da ampola e utilização de outros filtros além do 
Standard e Lung Enhanced. 
 
Após a elaboração deste estudo e tendo obtido um resultado aceitável na qualidade da 
imagem com diminuição da dose de radiação para o paciente seria pertinente 
implementar este protocolo neste serviço de Imagiologia. 
Outro aspeto também importante seria efetuar um estudo baseado no protocolo de TC 
de Tórax, mas dirigido a uma determinada patologia. 
Xiaohua Zhu31 efetuou um estudo dirigido a várias patologias de tórax (nódulos 
pulmonares, neoplasias), onde variou também diferentes parâmetros técnicos, como 
os mAs, kV e espessura de corte. Vereficou que a TC de tórax com baixa dose tem 
várias vantagens no rastreio da população de alto risco, como cancro do pulmão, 
tuberculose e fibrose, sem perda significativa da qualidade da imagem.  
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Tabela da página 19 do manual do fantoma Catphan® 500 
 
 
KEV Teflon Delrin Acrylic Polystyrene Water LDPE PMP Air 
36 0,654 0,376 0,3 0,243 0,298 0,221 0,199 0 
38 0,609 0,36 0,288 0,235 0,282 0,214 0,193 0 
40 0,572 0,344 0,277 0,229 0,268 0,209 0,188 0 
42 0,542 0,331 0,269 0,224 0,257 0,205 0,185 0 
44 0,516 0,321 0,262 0,219 0,248 0,201 0,181 0 
46 0,495 0,312 0,255 0,215 0,24 0,198 0,178 0 
48 0,477 0,305 0,25 0,212 0,233 0,194 0,175 0 
50 0,46 0,298 0,244 0,209 0,227 0,191 0,173 0 
52 0,447 0,292 0,241 0,206 0,222 0,19 0,171 0 
54 0,434 0,286 0,236 0,203 0,217 0,187 0,168 0 
56 0,423 0,282 0,234 0,201 0,213 0,185 0,167 0 
58 0,415 0,276 0,23 0,198 0,209 0,183 0,165 0 
60 0,406 0,274 0,227 0,196 0,206 0,181 0,164 0 
62 0,397 0,269 0,224 0,194 0,203 0,179 0,162 0 
64 0,391 0,266 0,222 0,192 0,2 0,178 0,16 0 
66 0,384 0,264 0,219 0,191 0,197 0,177 0,159 0 
68 0,38 0,261 0,217 0,189 0,195 0,175 0,158 0 
70 0,374 0,258 0,215 0,188 0,193 0,174 0,157 0 
72 0,369 0,255 0,214 0,186 0,191 0,172 0,155 0 
74 0,365 0,252 0,211 0,185 0,189 0,171 0,154 0 
76 0,361 0,251 0,21 0,184 0,187 0,17 0,154 0 
78 0,356 0,248 0,208 0,183 0,185 0,168 0,152 0 
80 0,352 0,247 0,207 0,181 0,184 0,167 0,151 0 
82 0,35 0,244 0,205 0,18 0,182 0,167 0,15 0 
84 0,346 0,243 0,204 0,179 0,181 0,166 0,149 0 
86 0,343 0,241 0,202 0,177 0,179 0,165 0,149 0 
88 0,339 0,238 0,201 0,176 0,178 0,164 0,148 0 
90 0,337 0,237 0,199 0,175 0,177 0,163 0,147 0 
92 0,335 0,235 0,198 0,174 0,175 0,162 0,146 0 
94 0,33 0,234 0,197 0,173 0,174 0,161 0,145 0 
96 0,328 0,233 0,196 0,172 0,173 0,16 0,144 0 
98 0,326 0,231 0,195 0,171 0,172 0,159 0,144 0 
100 0,324 0,23 0,194 0,17 0,171 0,158 0,143 0 
 
